
GUÍA DE REFERENCIA R ÁPIDA

Preparación del sistema 1 Preparación del sistema 2 Paso 1

Desenrolle el dispositivo. Verifique el buen 
funcionamiento del mango y la acción del clip. 
Abra el clip desplazando con cuidado el carrete 
del mango en dirección distal (separándolo 
del anillo para pulgar del mango). Una vez que 
el clip esté completamente abierto, no siga 
haciendo avanzar el carrete del mango, ya que el 
clip puede desprenderse prematuramente del 
catéter.

Cierre el clip desplazando el carrete del mango 
en dirección proximal hasta que el clip esté 
completamente cerrado.
Aviso: No siga tirando del carrete del mango 
cuando empiece a sentir resistencia al tacto, 
ya que esto podría desplegar el clip de forma 
prematura. Asegúrese de que el clip esté en la 
posición cerrada.

Determine visualmente el punto de tejido 
deseado. Con el clip cerrado y sin sujetar el 
carrete del mango, haga pasar el dispositivo en 
pequeños avances hacia el canal de accesorios 
del endoscopio. 
Aviso: Al sujetar el carrete del mango durante 
el avance del clip, este puede desplegarse 
prematuramente.

Paso 2

Confirme mediante endoscopia que el 
dispositivo ha salido del endoscopio. Coloque 
la punta distal del dispositivo hacia el lugar 
deseado.

Paso 3

Abra el clip y haga avanzar el dispositivo hasta 
que entre en contacto con el lugar deseado.

Paso 4

El clip se puede rotar girando el mango hasta 
que esté en la posición adecuada.
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Paso 5 Paso 7Paso 6

Haga avanzar el dispositivo hasta que entre en 
contacto con el punto deseado. Cuando esté 
satisfecho con la posición del clip, cierre el clip 
sobre el tejido ejerciendo una ligera presión 
hasta que sienta resistencia al tacto.
Nota: Asegúrese de que el clip no se introduce 
en el tejido con demasiada fuerza. Evite colocar 
el clip sobre tejido duro o severamente fibrótico. 
Evite colocar el clip sobre clips desplegados 
previamente. 

Para desplegar permanentemente el clip, tire del 
carrete del mango hacia el anillo para pulgar del 
mango hasta que el clip se separe.
Nota: Si la separación del clip no es inmediata, 
desplace ligeramente el catéter hacia 
adelante y hacia atrás o utilice otras maniobras 
endoscópicas para separar el catéter del clip.

Ahora se puede evaluar la posición del clip antes 
del despliegue. Si el clip no esta en la posición 
deseada, se puede reabrir y reposicionar hasta 
5 veces.

Paso 8

Después del despliegue del clip, continúe 
aplicando una ligera presión sobre el carrete 
del mango mientras el dispositivo se retira del 
endoscopio.
Aviso: Si no se aplica una ligera presión al mango 
durante la extracción, el dispositivo puede 
provocar daños en el tejido.

Consulte las instrucciones de uso actuales para 
conocer el uso detallado del sistema.

Consulte la información sobre los riesgos del 
producto en las instrucciones de uso en cook-
medical.eu.
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